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A COMPARISON BETWEEN IMMUNOSENSORY DETECTING ECD-HER2 EXPRESSION
AND IMMUNOHISTOCHEMISTRY EXAMINATION HER2 IN BREAST CARCINOMA
ABSTRACT
Background: The era of molecular biology has enabled us to have an in-depth study on cellular living process, including malignancy process. In 
breast cancer one of the genes widely studied is HER2 where the expression of which influences the critical prognosis of the patient. Today the gold-
standard of HER2 detection using immunohistochemistry-based method. This method requires laboratory and experts with special qualification, but 
unfortunately not many are available in our country. The result also allows subjective interpretation. On the other hand, the immunosensor as a 
preliminary step to create immunosensor for detevting ECD-HER2 expresion.
Methods: Thirty one patients undergo blood test with immunosensor method. Five patients haven't histopathologic result, and 3 patients didn't 
continue immunohistochemistry, as a reference, were measuredwith immunosensor method as compared. T-test abalysis was performed with SPSS 
ver 12.0 for windows pogram.
Results: Patients with positive result from IHC have trend to lower charge density with cut off point 6.99 volt (p<0.05). This condition build up 
hypothesis "when antigen doesn't meet a compatible antibody, it has higher charge density state than antigen meet with a compatible antibody".
Conclusion: Immunosensor test is possibly a promisingtool for detecting antibody-antigen reaction by differentiation of its charge density.
Keywords: HER2, ECD-HER2, immunohistochemistry, immunosensor, charge density.
ABSTRAK
Latar belakang: Era biologi molekuler telah membawa kita memperdalam berbagai proses kehidupan di tingkat seluler termasuk di 
dalamnya adalah proses keganasan. Pada kanker payudara salah satu gen yang banyak diteliti adalah HER2 yang ekspresinya diyakini 
ikut mempengaruhi prognosis klinis penderita. Saat ini baku emas cara pendeteksian ekspresi HER2 adalah dengan metode berbasis 
imunohistokimia. Metode ini memerlukan laboratorium dan ahli dengan kualifikasi khusus yang tidak banyak terdapat di negara kita. 
Hasil pemeriksaannya pun memiliki unsur subyektif. Di lain pihak metode imunosensor makin dikembangkan sebagai cara alternatif 
untuk menilai proses interaksi antigen-antibodi secara cepat, mudah, dengan hasil interpretasi yang obyektif. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk menggali potensi imunosensor sebagai langkah awal untuk menciptakan imunosensor pendeteksi ekspresi ECD-
HER2.
Metode: Sebanyak 31 pasien menjalani tes darah denganmetoda imunosensor. Lima pasien tidak ditemukan hasil pemeriksaan 
histopatologinya, dan 3 pasien tidak melanjutkan pemeriksaan imunohistokimia (IHC), sehingga 8 pasien diekslusi. Dua puluh tiga 
sampel tumor dilakukan pemeriksaan IHC. Delapan pasien hasilnya positif dan 15 pasien negatif. Penelitian ini bersifat eksplorasi - 
deduktif. Hasil IHC HER2 dipakai sebagai referensi, yang kemudian dikomparasi dengan metoda imunosensor. Analisis dilakukan 
dengan t - test dengan program SPSS ver 12.0.
Hasil: Pasien dengan IHC positif memiliki trend densitas muatan (charge density) yang lebih rendah dengan titik potong (cut off point) 
6,99 volt (p<0,05). Kondisi ini membangun hipotesis "jika antigen tidak bertemu dengan antibodi yang sesuai, antigen berada dalam 
keadaan densitas muatan yang lebih tinggi dibanding jika antigen bertemu dengan antibodi yang sesuai.
Bagian Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
Volume 1, Nomor 3 | September – Desember 2016 165
Copyright©2016 by Medical Faculty of Diponegoro University
ARTIKEL ASLI
ISSN 1858-3318Volume 1, Nomor 3  September – Desember 2016
Volume 1, Nomor 3 | September – Desember 2016166
penulis mencoba mengembangkan metode 
imunosensor potensiometrik jenis imunosensor 
potensial membran dengan dasar penelitian yang 
telah penulis lakukan sebelumnya untuk 
14mendeteksi ekspresi HER2.  Karena kesesuaian 
spesifikasi molekulernya dengan rhu-Mab HER2  
maka dalam penelitian ini biomolekul yang dipakai 
adalah antibodi monoklonal RTU-CBE-356 buatan 
11,15Novo-Castra, Inggris.  Demikian pula alginat 
yang berasal dari skeleton ganggang laut memiliki 
sifat-sifat fisis dan kimiawi sebagai polimer yang 
cukup kuat dan fleksibel dipilih sebagai media 
16-19peng-catching biomolekul.  Alginat sendiri 
murah dan banyak tersedia di pasaran. 
TUJUAN
 
Mengeksplorasi kemampuan imunosensor 
dalam mendeteksi reaksi antigen-antibodi dalam 
darah.
Melakukan komparasi nilai-nilai ekspresi ECD-
HER2 dalam darah dengan metode imunosensor 
yang dibandingkan dengan baku emas  
pemeriksaan imunohistokimia HER2. 
Pengembangan imunosensor diharapkan dapat 
memperkaya khazanah sarana diagnostik yang 
dapat digunakan oleh dokter untuk mengetahui 
perannya dalam kapasitas mendeteksi reaksi 
antigen-antibodi, khususnya overekspresi  ECD-
HER2 dalam darah. Hal ini nantinya diharapkan 
dapat memberikan arahan terapi yang tepat 
sekaligus memberikan gambaran prognosis bagi 
penderita kanker payudara. Bagi pasien sendiri 
diharapkan penyakitnya dapat dipantau secara 
cepat dan berkesinambungan. 
METODE
Penelitian ini untuk mengetahui  perbandingan 
antara besaran arus listrik dengan hasil pewarnaan 
dari suatu  reaksi antibodi-antigen.  
S e b a g a i  p e m b u k t i a n ,  y a i t u  d e n g a n  
menjawabnya langsung dari hasil percobaan dan 
kemudian membandingkannya dengan baku emas 
PENDAHULUAN
Pada kanker payudara, salah satu gen yang 
banyak diteliti adalah HER2 yang ekspresinya 
meningkat (overekspresi) pada sebagian kasus 
1-5kanker payudara.  Overekspresi HER2 ini menjadi 
faktor prediktif dan ikut bertanggung jawab 
4-6terhadap prognosis penderita.  
Saat ini baku emas cara pendeteksian 
overekspresi HER2 adalah dengan berbagai metode 
berbasis imunohistokimia yang akan memberikan 
1,7,8nilai semi kuantitatif terhadap ekspresi gen ini.  
Walau banyak jenisnya, berbagai metode 
pemeriksaan overekspresi HER2 masih memiliki 
beberapa kelemahan, seperti hanya dapat 
dilakukan pada laboratorium yang telah 
dipersiapkan  khusus baik sarana maupun ahlinya, 
sehingga tidak banyak menjangkau penderita di 
daerah pelosok. Selain itu biaya pemeriksaan relatif 
mahal dan hasilnya mengandung unsur 
7,8,9interpretasi yang subjektif.
Di lain pihak, kini dikembangkan suatu metode 
yang dinamakan biosensor. Metode ini makin luas 
digunakan untuk mendeteksi segala sesuatu hal 
yang berhubungan dengan aktifitas biologis 
makhluk hidup termasuk manusia hingga ke 
10,11tingkat molekuler.  Biosensor untuk menilai 
10-13proses antigen-antibodi disebut imunosensor.
Secara umum metode imunosensor sendiri 
menjanjikan beberapa kelebihan dibanding metode 
10,12,13konvensional seperti:
- Mudah digunakan; karena alatnya mudah 
dibawa ke mana saja (portable). 
- Obyektif; karena didisain secara elektrik maka 
hasilnya cukup obyektif dengan nilai 
semikuantitatif atau bahkan kuantitatif.
- Spesifisitasnya tinggi; karena hanya bereaksi 
terhadap biomolekul tertentu. 
- Real time.
- Relatif murah; proses pemeriksaannya 
sederhana dan cepat, bila alat ini mampu 
digunakan lebih dari satu kali tanpa ada reagen 
atau bahan khusus habis pakai (multiple use and 
undisposable device). 
Dari berbagai tipe imunosensor yang ada, 
Simpulan: Tes imunosensor bisa menjadi alat yang menjanjikan dalam mendeteksi reaksi antibodi-antigen berdasar perbedaan 
densitas muatannya.
Kata kunci : HER2, ECD-HER2, imunohistokimia, imunosensor, densitas muatan.
reliabilitas (reliability) dan reprodusibilitasnya 
(reproducibility). Sehingga jumlah sampel berdasar 
pasien yang datang untuk diperiksa (consecutive 
sampling). 
Kriteria inklusi yang dipakai adalah semua 
pasien tumor ganas payudara segala stadium yang 
telah dibuktikan secara pemeriksaan histopatologis 
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(gold standard) untuk melihat estimasi yang  
20ditimbulkan.
Karena penelitian ini untuk membangun model 
purwarupa (prototype) yang hasilnya bersifat 
pembuktian langsung berulang maka tidak 
ditentukan besar sampel minimal. Meski demikian 
semakin banyak sampel akan semakin kuat 
Tabel 1. Daftar pasien berikut hasil pemeriksaan imunohistokimia
No.
1
No RM No PA Hasil IHCInisial nama
Aal
*) bermakna secara statistik
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monoklonal RTU-CBE-356 buatan Novo Castra-
Inggris dan Natrium-alginat buatan PT Bratachem-
Indonesia. Kemudian contoh darah sebanyak 0,1 ml 
dari para pasien yang masuk kriteria inklusi di 
bagian bedah tumor RSUPN Cipto Mangunkusumo 
Jakarta.
                                               
HASIL
Selama penelitian terkumpul 31 pasien yang 
pada perjalanannya terekslusi 8 orang, dengan 
perincian 3 orang tidak meneruskan pemeriksaan 
imunohistokimia dan 5 orang tidak diketemukan 
hasil pemeriksaan imunohistokimianya (Tabel 1). 
Hasil positif ditemukan sejumlah 8 dari 23 
pasien, yang artinya ditemukan pada 8/23 x 100% = 
34,78%. Hal ini nampak lebih tinggi dibanding 
dan imunohistokimia HER2 dari jaringan 
tumornya.
Sedangkan kriteria eksklusinya adalah bila 
h a s i l  p e m e r i k s a a n  h i s t o p a t o l o g i  d a n  
imunohistokimia dinyatakan rusak oleh ahli 
patologi anatomi.
Variabel bebas yang ditentukan adalah darah 
perifer pasien dan jaringan tumor ganas payudara 
pasien yang sama. Sedangkan variabel tergantung 
berupa hasil pengukuran besaran arus listrik dan 
pewarnaan imunohistokimia jaringan tumor ganas 
payudara dari masing-masing pasien.
Alat yang dipakai : Spuit 1 ml, potensiometrik 
terkalibrasi. Kemudian elektroda yang tertanam 
pada polimer alginat yang dibuat penulis beserta 
14tim di ITB Bandung.  
Sedangkan bahan yang dipakai berupa antibodi 
Gambar 1. Grafik logaritma dan kecenderungan (trend-linear) pasien HER2 positif
Gambar 2. Grafik logaritma dan kecenderungan (trend-linear) pasien HER2 negatif
Reaksi kopling antibodi  antigen mempunyai 
11besaran muatan listrik tertentu.  Pada teknologi 
imunosensor yang digandengkan dengan teknologi 
semikonduktor, proses pendeteksian yang 
digunakan diantaranya dengan mengukur 
perubahan konstanta dielektrik yang ditimbulkan 
akibat transfer elektron akibat reaksi kopling 
11,13antibodi-antigen tersebut.
Dari hasil pengukuran metode imunosensor 
didapatkan pada kondisi HER2 positif bila 
diberikan antibodi yang sesuai maka akan terjadi 
ikatan antibodi-antigen, akan mengakibatkan 
kecenderungan densitas muatan (charge density) 
yang lebih rendah dibanding bila tidak terjadi 
ikatan. Patut diduga kecenderungan ini 
membangun hipotesis bahwa kd yang tinggi pada 
keadaan antibodi dan antigen terpisah karena 
densi t i  muatan masih  t inggi ,  sehingga 
menimbulkan arus listrik yang lebih besar. Arus 
listrik sendiri merupakan hasil penilaian densiti 
muatan terhadap waktu. 
Pada keadaan antigen bertemu dengan antibodi 
yang sesuai maka terjadi rekombinasi antigen-
antibodi. Kondisi ini ditunjukkan dengan densiti 
muatan (arus listrik) yang lebih rendah.  
Kejadian-kejadian ini dapat dijelaskan bahwa 
kekuatan interaksi antibodi-antigen diukur melalui 
ikatan afinitas (binding affinity), yang merupakan 
hasil penjumlahan interaksi non-kovalen antara 
antibodi dan antigen yang terlibat dalam reaksi 
ikatan. Afinitas antibodi juga dinyatakan dalam 
konstanta asosoasi k  seperti yang tampak pada a
11,26rumus di atas.
Jadi bila k  lemah yang berarti pula tak ada a
rekombinasi antigen-antibodi maka k  akan tinggi. d
Artinya densitas muatan pada molekul-molekul 
tersebut tinggi. Kondisi ini terukur pada pasien 
negatif. Demikian sebaliknya pada kondisi pasien 
positif.
Bila berbagai kondisi di atas dianalisis dengan 
T-test, maka akan ditemukan cut off point 6,99 volt 
sebagai batas kemaknaan (p<0,05) antara pasien 
negatif dengan pasien positif (gambar 3). Nilai cut 
off point ini didapatkan dengan cara mencari mulai 
dari voltage mana yang menunjukkan perbedaan 
yang signifikan.  
Diakui penelitian ini masih mengandung 
sejumlah kelemahan. Walau demikian peneliti 
berusaha sedapat mungkin mengatasinya dengan 
ant ibodi  ters tandardisas i ,  semua tahap 
literatur yang menyatakan rentang positif berkisar 
1-3,21,22,23,2410-30%.
Pada sejumlah pasien dengan HER2 positif dan 
negatif, hasil logaritma dan kecenderunganya 
(trend-linear) dengan tes imunosensor tampak pada 
gambar 1 dan 2.
Hasil grafik logaritma dan trend-linear 
menunjukkan bahwa pasien positif HER2 lebih 
4berkumpul pada rentang arus log 1/10  ampere 
(gambar 1).
Hasil grafik logaritma dan trend-linear 
menunjukkan bahwa pasien negatif HER2 lebih 
3berkumpul pada rentang arus log 1/10  ampere 
(gambar 2). Hasil ini menunjukkan sekitar 10x lebih 
kuat densitas muatan yang terjadi pada pasien 
negatif HER2 dibanding pasien positif HER2.
DISKUSI
Interpretasi hasil imunohistokimia HER2 
bersandar pada reaksi kromogenik antara ikatan 
antibodi antigen yang didapat dari tingkat 
kepositifan (0,+1,+2,+3) dan prosentase jumlah sel 
y a n g  t e r w a r n a i .  I k a t a n  a n t i b o d i  y a n g  
divisualisasikan ini hasilnya dilihat dengan 
1,25mikroskop cahaya.
D a r i  h a s i l  p e m e r i k s a a n  m a k a  
dikelompokkanlah hasil imunosensor sesuai 
dengan hasil pemeriksaan imunohistokimia 
sebagai baku emasnya. 
Seperti telah diuraikan di atas,  bahwa ikatan 
antigen dan antibodi mengandung ekuilibrium 
tertentu yang menentukan apakah terjadi asosiasi 
atau disosiasi antar molekul. 
Dalam solusio, proses asosiasi dan disosiasi 
berlangsung relatif cepat. Laju asosiasi merupakan 
proses pengikatan (pembentukan kompleks AbAg), 
sedangkan disosiasi adalah proses pemutusan 
ikatan antibodi-antigen (penguraian kompleks 
AbAg). Jadi afinitas yang tinggi dari antibodi-
antigen membutuhkan k  yang rendah (k  yang d a
12tinggi) dan sebaliknya.
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pengambilan sampel darah dan pemeriksaan 
imunosensor dilakukan sendiri, alat yang selalu 
d i k a l i b r a s i  s e b e l u m  d i g u n a k a n  h i n g g a  
pemeriksaan imunohistokimia hanya oleh satu 
orang ahli.
SIMPULAN
Dari penelitian di atas maka didapatkan 
beberapa kesimpulan antara lain; bila terjadi ikatan 
antibodi-antigen akan timbul perubahan arus 
listrik, hipotesis bahwa kd yang tinggi akan 
menyebabkan densitas muatan yang tinggi pula, 
besaran densitas muatan ini menjanjikan kegunaan 
sebagai faktor pembeda ada tidaknya antigen 
tertentu dalam serum darah, selama diketahui 
pasangan antibodinya, pada penelitian ini 
didapatkan cut off point 6,99 volt sebagai batas 
kemaknaan  antara pasien positif dan negatif.
Penulis menyarankan perlu dilakukan 
percobaan lebih lanjut dalam jumlah sampel lebih 
besar, kendali mutu yang terjaga agar reliabilitas 
dan reprodusibilitas meningkat, penelitian juga 
dilakukan pada cell line untuk membentuk nilai 
standard yang lebih tepat sehingga berguna sebagai 
kalibrator imunosensor, menguji nilai cut off point 
sebesar 6,99 volt dalam percobaan lanjutan, 
sehingga batas kemaknaan dapat ditentukan 
dengan lebih tepat, percobaan ini setidaknya dapat 
membuka peluang untuk dipertimbangkan 
mendapat hak paten dalam kerangka prinsip dasar 
imunosensor di bidang kedokteran.
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